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Projekt wspétfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), realizowanego dla osi
priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura spoteczna i zdrowotna dla dziatania: 10.1. Infrastruktura
ochrony zdrowia.
Tytut realizowanego projektu: ,Opieka koordynowana nad pacjentem podstawowej opieki zdrowotnej w
"Centrum Medycznym” Sp. z 0.0. w Rybniku w zakresie schorzeri choréb uktadu krazenia, chordb uktadu
oddechowego oraz choréb nowotworowych ze szczegélnym uwzglednieniem chordb tarczycy”
dofmansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Slaskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
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Rybnik,dn.04.12.2018r.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTOW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2018
Zamawiajacy:

»~CENTRUM MEDYCZNE” Sp. z 0.0.

ul. Bytych Wiezniéw Politycznych 3,

44-200 Rybnik, , NIP 642-270-66-42

tel. 32/432-94-20, 32/432-94-68

e-mail: centrum_medyczne@poczta.onet.pl

1. Pytanie dotyczy pkt. 69 i 15 zapytania ofertowego: APARAT EKG
a) Czy Zamawiajacy dopusci Aparat EKG, ktéry posiada drukarke termiczng na papier
o szerokosci 112 mm z jednoczesng mozliwoscig podtaczenia drukarki zewnetrznej np.
na format A4

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane parametréw.

b) Czy Zamawiajacy moze odstapi¢ od wymogu mozliwosci podtaczenia gtowicy
spirometrycznej do aparatu, a co za tym idzie aparatu bez portu komunikacyjnego
stuzacego do jej podpiecia.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane parametrow.

2. Pytanie dotyczy pkt. 4, 7, 18 i 19 zapytania ofertowego: HOLTER RR — 4 szt.
a) Czy Zamawiajacy o dopusci holter RR, ktéry mierzy ciénienie tylko metoda
oscylometryczna.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane parametréw w pkt. 4

b) Czy Zamawiajacy dopusci holter RR o zakresie pomiaru tetna 40-200 bpm.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane parametréw podanych w pkt. 7
Parametr dopuszczalny to 40-200 bpm (tetno).

¢) Czy Zamawiajacy dopusci holter RR, ktérego czas rejestracji to do 250 pomiarow.
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OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza zmiane parametréw podanych w pkt. 18, pod
warunkiem podania informacji w jakim czasie (chodzi o ilo$é godzin) holter RR wykona 250
pomiaréw.

d) Czy Zamawiajacy dopusci holter RR bez ekranowego menu funkcyjnego.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane parametréw podanych w pkt. 19.

Pytanie dotyczy pkt. 18 i 21 zapytania ofertowego: spirometr

a) Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu spirometr nie posiadajacy mozliwosci
przytaczenia: modutu pomiaru oporu oddechowego metody okluzyjng i modutu
automatycznego pomiaru warunkéw otoczenia?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane parametréw podanych w pkt. 18.

b) Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania spirometr wyposazony w akcesoria [ustniki i
pneumotachografy] do badan spirometrycznych jednorazowego uzytku?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane parametréw podanych w pkt. 21
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